纯化水取样的要求注意事项

1.取水容器材料要求

一般建议取样的厂家用特氟隆材质的取样瓶，这样它的本身的溶出物的含量比较少。而且便储存与运输。（如果没有这材质的容器，就只用玻璃瓶（水解一级，用配套瓶盖，不要用橡胶类塞子代替）
2.使用过容器储存清洗要求：

用0.1mol/L浓度NAOH溶液浸泡6小时以上，倒掉，然后用超纯水浸泡6小时以上，然后反复用超纯水冲洗，最后用PH试纸检测，看是否显示弱酸性，如果显示弱酸性就证明已经清洗干净。

3.取水注意要求：

容器取样前，先用准备检测的水反复冲洗，然后取水口，贴着容器壁壁慢慢注入容器，防止取水的过程中溅起水花，而导致空气中的CO2更加快速溶解到纯水里。包括空气的中的一些杂质颗粒。而影响到检测数据的准确性。

4.被检测样品的周期：

纯化水本身几乎无离子，是非常好的溶剂，所以任何的储存都会影响本身的水质，所以建议被检用户尽快控制好送检的时间，最好不要隔夜先取好被检测用水，第二天再送检。

做无菌项目的容器需要灭菌。

